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dot. przetargu nieograniczonego na zakup-dostawę ambulansu sanitarnego, nr sprawy 13/2020 - pytanie nr 2
                              W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: numer sprawy 13/2020 – przetarg nieograniczony pn. „Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789  wraz z wyposażeniem”

  

PYTANIA DO SIWZ

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji w ww. przetargu:

1. W celu obliczenia kosztu obsługi serwisowej prosimy o wskazanie zakładanego rocznego przebiegu kilometrowego dla ambulansu.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans o mocy 163 KM?

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans o max. momencie obrotowym nie mniejszym niż 360 Nm?

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z reflektorami typu halogenowego wraz ze światłami do jazdy dziennej typu LED?      

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „fabryczny/fabrycznie wyposażony” ma na myśli montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta, a nie np. „niby fabryczne” doposażenie w autoryzowanej stacji obsługi danej marki.

6. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę komfort i ergonomię pracy ratowników medycznych wymaga zaoferowania ambulansów z długością przedziału medycznego powyżej 3250 mm?

7. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę komfort i ergonomię pracy ratowników medycznych wymaga zaoferowania ambulansów wyposażonych w fabryczny system wspomagania domykania prawych drzwi przesuwnych?

8. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę komfort i ergonomię pracy ratowników medycznych wymaga zaoferowania ambulansów wyposażonych w fabryczny system wspomagania domykania lewych drzwi przesuwnych?

9. Czy Zamawiający wymaga, aby drzwi przesuwane lewe były bez szyby?

10. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę komfort i ergonomię pracy ratowników medycznych wymaga zaoferowania ambulansów wymaga, aby przejście pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym posiadały wymiary min. 180 cm wysokości x 40 cm szerokości?

11. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy ratowników medycznych wymaga zaoferowania ambulansów wyposażonych w kurtyny powietrzne nadokienne?

12. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy ratowników medycznych wymaga zaoferowania ambulansów, które są wyposażone w fabrycznego asystent bocznego wiatru, który wcześnie rozpoznaje zmianę toru jazdy spowodowaną przez porywy bocznego wiatru i wspomaga kierowcę w utrzymywaniu toru jazdy?

13. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy ratowników medycznych wymaga zaoferowania ambulansów, które są wyposażone w fabrycznego asystenta martwego punktu, pomagający uniknąć wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi)?

14. Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracy ratowników medycznych wymaga zaoferowania ambulansów, które są wyposażone w Fabryczny system ostrzegania o możliwości kolizji -wizualnie i dźwiękowo ostrzega o zbyt małym odstępie od innego pojazdu lub przeszkody?

15. Czy Zamawiający wymaga, aby ambulans posiadał zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów tj. wzmocnione amortyzatory, wzmocnione stabilizatory osi przedniej i tylnej, wzmocnione resory?

16. Czy Zamawiający wymaga, aby ambulanse wyposażone były w system serwisowy pojazdu z funkcją wyświetlania (w każdym momencie eksploatacji) ilości kilometrów do następnego przeglądu serwisowego ? System aktywny tj. uwzględniający przy obliczaniu ilości kilometrów, warunki i sposób eksploatacji pojazdu np. poprzez badanie lepkości oleju silnikowego.

17. Czy Zamawiający z uwagi na fakt, iż ambulanse, jako mobilne jednostki służące ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego winny mieć zapewnione maksimum możliwości przemieszczania się, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojazdy były wyposażone w fabryczny system dedykowany dla pojazdów służb państwowych, który w przypadku spadku czynnika AdBlue poniżej minimalnego wymogu poziomu, umożliwia dalszą jazdę pojazdu nawet do 50 km, nie powodując przy tym spadku mocy silnika lub zatrzymania pojazdu?

18. Prosimy o potwierdzenie, że pisząc „regulowana kolumna kierownicy min. w dwóch płaszczyznach” zamawiający ma na myśli regulację w pionie tj. góra-dół oraz w poziomie tj. przód-tył. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że owa regulacja dotyczy stricte KOLUMNY KIEROWNICY, a nie np. KOŁA KIEROWNICY.

19. Zamawiający w SIWZ opisał wymagania względem parametrów wagi ambulansu sanitarnego. Prosimy zatem o potwierdzenie, że opisana w SIWZ dopuszczalna masa całkowita  (3,5t) ma charakter jedynie administracyjno- rejestracyjny związany jedynie i bezpośrednio z pojazdem bazowym. Wymagania stawiane  w tym zakresie względem pojazdu skompletowanego (dok. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia- parametry techniczne) nie znajdują potwierdzenia w obowiązujących przepisach, które jednoznacznie wskazują co następuje:

· Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz ustawą o transporcie drogowym pojazdy specjalne sanitarne zaliczane do kategorii M1 nie podlegają kontrolom na drodze, a ich np. ważenie w celach innych aniżeli badania homologacyjne jest nieuprawnione,

· Zgodnie z przepisami prawa pojazdy specjalne sanitarne nie posiadają dopuszczalnej ładowności, a muszą spełniać  jedynie wytyczne dotyczące maksymalnej liczby osób wskazanej dla kategorii M1,

· Pojazdy specjalne sanitarne nie posiadają dopuszczalnej masy całkowitej do określenia, której niezbędna jest ładowność, której pojazdy te nie mają (bez dopuszczalnej ładowności  parametr dopuszczalnej masy całkowitej jest parametrem niemierzalnym!),

· Podawana w dokumentach do rejestracji dopuszczalna masa całkowita zaczerpnięta bezpośrednio z samochodu bazowego służy jedynie celom rejestracyjnym (uprawnienia do kierowania pojazdami z prawem jazdy kategorii „B” oraz rejestracja pojazdu),

· W pojazdach specjalnych sanitarnych występuje jedynie technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita (badana poprzez naciski na osie oraz właściwą nośność opon), która jest  wyznacznikiem norm bezpieczeństwa pojazdu, obsługi oraz przewożonego pacjenta.

Podstawa Prawna:

1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r.  (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z póź. zm.)

2. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 678/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zastępujące załącznik II i zmieniające załączniki IV, IX i XI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa)

3. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1230/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dotyczących mas i wymiarów pojazdów silnikowych oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

4. DYREKTYWA KOMISJI 95/48/WE z dnia 20 września 1995 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 92/21/EWG dotyczącą mas i wymiarów pojazdów silnikowych kategorii M1

5. OBWIESZCZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 poz. 2022)

6. DYREKTYWA RADY 92/21/EWG z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie mas i wymiarów pojazdów silnikowych kategorii M1

7. DYREKTYWA 2007/46/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów

8. U S T AWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 poz. 2140) ”,
informuję:

Ad.1. Roczny przebieg pojazdu to ok 50 000 km.

Ad.2. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.3. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.4. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.5. TAK, zamawiający pisząc „fabryczny/fabrycznie wyposażony” ma na myśli montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta, a nie np. „niby fabryczne” doposażenie w autoryzowanej stacji obsługi danej marki.

Ad.6. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.7. NIE, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad.8. NIE, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad.9. NIE, zamawiający nie wymaga, aby drzwi przesuwane lewe były bez szyby.

Ad.10. NIE, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad.11. NIE, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad.12. NIE, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad.13. NIE, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad.14. NIE, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad.15. NIE, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad.16. NIE, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad.17. NIE, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad.18. W zapisie SIWZ jest „regulowana kolumna kierownicy”. Zamawiający ma na myśli min. regulację( w pionie tj. góra-dół). Dopuszcza regulowaną kolumnę kierownicy w dwóch płaszczyznach (regulację w pionie tj. góra-dół oraz w poziomie tj. przód-tył). 

Ad.19. Zamawiający ma na myśli w zapisie SIWZ, aby pojazd mogli prowadzić osoby z  uprawnieniami do kierowania pojazdami z prawem jazdy kategorii „B”.
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